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Schslttellliste 



CneixH^UKamifl jieTaneS cxeuu 



List of Circuit Elements 



Eriauterung der Abkurzunqen 



DS Drehschalter 

DWF Orahtwiderstand, fest 

DWV Orahtwiderstand, veranderbar 

SPTLG Spannungsteiler , logarlthmisch 

SPTLIN Spannungsteiler, linear 

STT Stromteiler 

SWF Schichtwlderstand , fest 

SWV Schichtwlderstand, veranderbar 

WN Widerstandsnetzwerk 



KS-Kondensator 

KT-Kondensator 

MKC-Kondensator 

MKL-Kondensator 

MKT-Kondensator 

T-Kondensator 



Polys tyrol-Kondensa tor 
Po lyes ter-Kondensa tor 
Polycarbonat-Kondensator , 
metallisiert 

Lack-Kondensator , metallisiert 
Po lyes ter-Kondensa tor, 
metallisiert 
Tantal-Kondensator 



Hinweise 

- Trltt die gleiche (Schalttell-) Kurzbezeichnung mehrmals hintareinander auf, z. B, bei 
Widerstdnden, so handelt es slch urn Abgleichbauelemente . Der zuerst genannte Wert 1st 
der Sollwert. 

- Sind zur Schaltteilliste weltere Erlauterungen notwendig, so werden an den betreffenden 
Stellen, vorzugsweise in der Spalte "Bezeichnung" , Hinweise auf FuBnoten gegeben. Die 
FuBnoten selbst befinden sich am Ende der Schaltteilliste. 



noflCHeHHe coKpameHHg 

DS noBopoTHHii nepeioiOTaTe;ii) 

DWF npOBOTO^HHfi peSHCTOp, nOCTOHHHHfi 

DWV UpoBOJioHHHa pesHCTop, nepeMeHHHH 

SPTLG jlexHTejiB HanpaxeHHH, ;iorapH$M. 

SPTLIN AexHTeflB HanpHsceHHH, ;iHHe0HHfi 

STT BeOTTejEb TOKa 

SWF ILneHOMHufi peancTop, nocTOflHHHfl 

SWV UneHOHHHfi pesHCTop, nepeMenHufi 

WN PesHCTopHaa cxeMa 



KS-Kondensat or 
KT-Kondensator 
MKC-Kondensator 

MKL-Kondensat or 

MKT-Kondensator 

T-Kondensator 



nOJiaCTHpOJIOBH 0 KOHUeHCaTOp 
n0XH3$HpHHfi KOHfleHCaTOp 
IIojiaKapooHaTHHfi KoimeHcaTop, 
MeTajUIH3HpOBaHHH0 
JlaKOttneHO'iHHfi KOnneHcaTop, 
MBTanjIHSHpOBaHHUa 
nojIH3$HpHHa KOimeHCaTOp, 
MeTajMH30pOBaHHH0 
TaHTajIOBHH KOHUeHCaTOp 



nepeBOfl Bcex flpyrax neMemcHX noHHTHK coflepauiTCH b npHaaraemoM nepe^ne cjiob. 



VKaBaHHe 

- Ecrai B cneu0$HKamiH aeTattefi cxeNw BCTpenaiOTCfl oflHHaKOBHe KpaiKHe oCosHaMeHUH, cjieflyKmHe 
oflHO 3a flpyTHM, Hanp., y peaHCTopoB, to 3to ypaBHOBemHBaicmHe 3jieMeHTH. IlepBoe yKaaaHHoe 
aHaneHHe HBjraeTCH HOMHHanBHHM. 

- JlpyrHe neoCxoflHMHe noflCHemiH k cnerc0$KKaiiHH jieTaaeS, cTOHiiwe npeHMymecTseHHO b rpa$e 
"Oo03Ha’ieHHe", npHBOflHTCSH B CHOCKaX B KOHD6 CneiOI$2KanHH . 



Explanations and Abbreviations Used; 



DS 


Rotary switch 


DWF 


Wlrewound resistor, fixed 


DWV 


Wlrewound resistor, variable 


SPTLG 


Voltage divider, logarithmic 


SPTLIN 


Voltage divider, linear 


STT 


Current divider 


SWF 


Film resistor, fixed 


SWV 


Film resistor, variable 


WN 


Resistor network 



KS-Kondensator 

KT-Kondensator 

MKC-Kondensator 

MKL-Kondensator 

MKT-Kondensator 

T-Kondensator 



Polystyrene capacitor 
Polyester capacitor 
Polycarbonate capacitor, 
metallized 

Lacquer film capacitor, 

metallized 

Polyester capacitor, 

metallized 

Tantalum capacitor 



As to the translation of the other German terms, refer to the list included. 



NOTES 

—When the same Ref. Designation of components occurs several times in succession, e.g., 
for resistors, this denotes adjusting elements. The value given first is the nominal 
value . 

— When further explanations of the list of circuit elements are needed, reference is made 
to footnotes on the corresponding places, preferably under the column "Description". 

The footnotes themselves are included at the end of the list of circuit elements. 







29 



Scbaltte i 111 ste 



CneiiH$HKai]jE Beiajiefi cxeMH 



List of Circuit Elements 



Kara— MKD- 
bez. Saoh-Nr. 



Benennung 



Standardbe zelcbnung 



Bemerkungen 



Kp. MKD- 

0003H. HeiajiH 



Item 



Code No. 



HaHMeHOBaHHe 

Designation 



OCosHaBenae no HOjaie 

standard Specification 



npaMenaHEH 

Notes 



FEHLERORTUNGSGERAET M 4000 



A1 




1.40.517228.8 


A2 






UND 


A3 


0.0382.4915.2 


A4 




1.40.517281.7 


A5 




1 .40 .517278 .6 


A6 




1.40.517275,3 


A7 




1.40.517287.4 


A8 




1,40.517263.2 


A9 




1 .40 .517290 .5 


AlO 




1.40,517284.1 


All 




1.40.517272 .0 


Cl 






UND 


C2 


1.40.818744.3 


C3 




0.0381.8320.6 


El 






UNO 


E2 


0,0381.1788.1 


FI 






UND 


F2 


0.0380.6305.5 


F3 






UND 


F4 


0.0380.6314.3 


R1 




0.0380 .2843.8 


R2 




0.0381.4525.8 


R3 




0 .0382 .4994 .8 


R4 




0.0381.4524.1 


R5 




0.0381,6895.5 


R6 




0.0382 .1068 ,6 


R7 




0.0380.2879.2 


R8 




0.0382 .4993.1 


R9 




0 .0301.8250.2 


SI 




0.0300 .7970.4 


S3 






UND 


S4 


0.0382 .4690 .4 


T1 




1.40.503407.8 


VI 




1.40 .578497.1 


V2 




0.0381.8079.1 


V3 




0.0380.9840.1 


XI 




0,0381 .2798.8 


X2 






UND 


X3 


0.0380 .6490.7 


X4 




0,0382.2537.0 


X5 




1.40.517343.2 


X6 




0.0382.0464.7 


X7 




0,0382.3633.2 


X8 




0.0382 .0464 ,7 


X9 




0,0382 .3633.2 


XIO 




0.0382 .0464.7 


X12 






BIS 


X16 


0.0382 .0464.7 


X17 




0.0380.8353.2 


X18 




0.0380 .8353 .2 


X19 




0.0380 .4852 .1 


X20 




1.40.517345.7 


X21 




0.0380.4852 .1 


X2 2 




0.0380 .4852 .1 


X23 




0.0380 .4852 .1 



VORIVAHLSCHALTER 

LEA VOE 23 D TGL 39352 

KIPPSTUFE 

MESZBEREICH 0 

ZEITMESSUNG 

VERSTAERKER 

SCHALTER .VOLLST . 

STABIUISIERUNG 

WAMDLER 

ADERWAHL 

ELYT-KONDENSATOR 2200/25 BV 02 30.102-12 592 TLB 01/83 
MKT-KONDENSATOR 0,22/20/100 TGL 43199 

LAMPE FZLD 12V 2W BA7S TGL 10833 

G-SCHMELZEINSATZ T 250 TGL 0-41571 

G-SCHMELZEINSATZ T 2 TGL 0-41571 

SWV 100 OHM 1-12D6-685.2012 .2 TGL 9100 

SWV 4,7 KOHH 1-20A2-695.2013 .2 TGL 11897 

UWV 1-2-0,5-490.2159 G- TGL 26906 

HF-SPANNUNGSTEILER 90/300-50 OHM 32 TGL 200-8351 

SWV 100 KOHM 1-20A6-685.2012 .2 TGL 9100 

SWV 4,7 KOHM 1-20A6-685 .20 12 .2 TGL 9100 

SWV 47 KOHM 1-20A6-68 5 . 20 12 .2 TGL 9100 

SWV 470 KOHH 1-20A6-685 .2012 .2 TGL 9100 

SWF 1 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

EIHBAUKIPPSCHALTER 21082.12 



LEUCHTDRUCKTASTE LOT 11-42 TGL 26627 

TRANSFORMATOR 

LED ,ROT 

TRANSISTOR KO 605 

OSZILLOGRAPHENROEHRE B7S4-01 G5 TGL 200-8410 
GERAETESTECKER G- TGL 10267 



TELEFONBUCHSE 22 MM NR. 61501 
BUCHSENLEISTE 5406-101 TGL 37203 
FLANSCHSTECKDOSE .VOLLST . 
BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 
BUCHSENLEISTE 222-10 TGL 29331/04-6 
BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 
BUCHSENLEISTE 222-10 TGL 29331/04-6 
BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 



BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 
LOETOESE 2A6C TGL 0-41496 
LOETOESE 2A6C TGL 0-41496 
LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 
MASSEKAMM ,PROF . 

LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 
LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 
LOETOESE 1A6C TGL b-41496 



FEHLERORTUNGSGERAET M 4001 



A2 










UND 


A3 


0.0582 .4915 .2 


LEA VOE 23 D TGL 39352 




A4 




1.40.517201.7 


KIPPSTUFE 




A5 




1.40.517293.0 


MESZBEREICH 1 




A6 




1.40.517275.3 


ZEITMESSUNG 




A7 




1.40.517287.4 


VERSTAERKER 




A8 




1.40.517263.2 


SCHALTER .VOLLST . 




A9 




1.40.517290.5 


STABILISIERUNG 




AlO 




1,40.517284 .1 


WANDLER 




All 




1.40.517272 .0 


ADERWAHL 




Cl 










UND 


C2 


1.40 .818744.3 


ELYT-KONDENSATOR 2200/25 BV 


0230.102-12592 


C3 




0.0381 .8320 ,6 


MKT-KONDENSATOR 0.22/20/100 


TGL 43199 


El 








UNO 


E2 


0.0381.1788.1 


LAMPE FZLD 12V 2W BA7S TGL 


10B33 
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Kurzbe- Geg ens t ands- Bezeichnung 

zeichn. nummer 



FI 

UND F2 0.0380.6305,5 G-SCH MELZE INS ATZ T 250 TGL 0-41571 
F3 

UND F4 0,0380.6314.3 
R1 0.0380.2843.8 

R2 0.0381,4525.8 

R3 0.0382.4994.8 

R4 0.0381.4524,1 

R5 0.0381.6895.5 

R6 0.0382.1068.6 

R7 0,0380.2879.2 

R8 0.0382.4993.1 

R9 0.0381.8250.2 

SI 0.0380.7970.4 

S3 

UND S4 0,0382,4690.4 LEUCHTDRUCKTASTE LDT 11-42 TGL 26627 
T1 1.40,503407.8 TRANSFORMATOR 

VI 1,40.578497.1 LED, ROT 

V2 0.0381.8079.1 TRANSISTOR KD 605 

V3 0.0380.9840.1 OSZILLOGRAPHENROEHRE B7S4-01 G5 TGL 200-8410 

XI 0.0381.2798.8 GER AETESTECKER G- TGL 10267 

X2 

UND X3 0.0380,6490.7 TELEF ONBUCHSE 22 l-IM NR. 61501 
X4 0.0382.2537.0 BUCHSENLEISTE 5406-101 TGL 37203 

X5 1.40.517343.2 FL AN SCHST ECKDOSE , VOLLST . 

X6 0.0382.0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

X7 0.0382.3633.2 BUCHSENLEISTE 222-10 TGL 29331/04-6 

X8 0.0382.0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

XIO 0.0382.0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

X12 

BIS X16 0.0382.0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

X17 0.0380.8353.2 LOETOESE 2A6C TGL 0-41496 

X18 0.0380.8353.2 LOETOESE 2A6C TGL 0-41496 

X19 0.0380,4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 

X20 1.40.517345.7 MASSEK AMM , PROF . 

X21 0.0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 

X22 0.0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 

X23 0.0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 



FEHLERORTUNGSGERAET M 4002 



G-SCHMELZEINSATZ T 2 TGL 0-41571 

SWV 100 OHM 1-12D6-685.2012 .2 TGL 9100 

SWV 4.7 KOHM 1-20 A2-6 95 .20 13 . 2 TGL 11897 

DWV 1-2-0,5-490.2159 G- TGL 26906 

HF-SPANNUNGSTEILER 90/300-50 OHM 32 TGL 200-8351 

SWV 100 KOHM 1-20A6-685 .2012 .2 TGL 9100 

SWV 4,7 KOHM 1-20 A6-68 5 .20 12 .2 TGL 9100 

SWV 47 KOHM 1-20A6-685 .2012 .2 TGL 9100 

SWV 470 KOHM 1-20 A6-68 5 .20 12 .2 TGL 9100 

SWF 1 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

EINBAUKIPPSCHALTER 21082.12 



A2 

UND A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

AlO 

All 

Cl 

UND C2 

C3 

El 

UND E2 
FI 

UND F2 
F3 

UND F4 

R1 

R2 

R5 

R4 

R5 

::6 

R7 

R8 

R9 

SI 

S3 

UND S4 

T1 

VI 

V2 

V3 



0.0382.4915.2 LEA VOE 23 D TGL 39352 

1.40.517281.7 KIPPsfuFE 

1.40.517296.2 MESZBEREICH 2 

1.40.517275.3 ZEITMESSUNG 

1.40.517287.4 VERSTAERKER 

1.40.517263.2 SCHALTER .VOLLST . 

1.40.517290.5 ST AB IL ISIERUNG 
1.40.517284.1 WANDLER 

1.40.517272.0 ADERWAHL 

1.40.818744.3 EL YT-KONDENSATOR 2200/25 BV 0230.102-12592 TLB 01/83 
0.0381.8320.6 MKT-KONDENS ATOR 0,22/20/100 TGL 43199 

0.0381.1788.1 LAMPE FZLD 12V 2W BA7S TGL 10833 

0.0380,6305.5 G-SCHMELZEINSATZ T 250 TGL 0-41571 

0.0380.6314.3 G-SCHMELZEINSATZ T 2 TGL 0-41571 
0.0380.2843.0 SWV ICO OHM 1- 12 D6-685 . 20 12 .2 TGL 9100 
0.0381.4525.0 SWV 4,7 KOHM 1-20A2-695 .2013 .2 TGL 11897 
0.0382.4994.8 DWV 1-2-0,5-490.2159 G- TGL 26906 
0.0381.4524.1 HF-SPANNUNGSTEILER 90/300-50 OHM 32 TGL 200-8351 
0.0381.6895.5 SWV 100 KOHM 1-20A6-605 .20 12 .2 TGL 9100 
0.0382.1068.6 SWV 4.7 KOHM 1-20A6-685 .2012 .2 TGL 9100 
0.0380.2879.2 SWV 47 KOHM 1-20A6-685 .20 12 .2 TGL 9100 
0.0382.4993.1 SWV 470 KOHM 1-20A6-685 ,2012 .2 TGL 9100 
0.0381.8250.2 SWF 1 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 
0.0380.7970.4 EINBAUKIPPSCHALTER 21082.12 

0.0382.4690.4 LEUCHTDRUCKTASTE LDT 11-42 TGL 26627 

1.40.503407.8 TRANSFORMATOR 

1.40.578497.1 LED, ROT 
0.0381.8079.1 TRANSISTOR KD 605 

0.0380.9840.1 OSZILLOGRAPHENROEHRE B7S4-01 G5 TGL 200-8410 




Kurzbe- Gegenstands 
ze 1 ch n . numme r 



Bezeichnung 



XI 0,0381.2798,8 GER AETESTECKER G- TGL 10267 

X2 

UNO X3 0.0380.6490.7 TELEFONBUCHSE 22 MM NR. 61501 
X4 0.0382.2537.0 BUCHSENLEISTE 5406-101 TGL 37203 

X5 1,40.517343.2 FLANSCHSTECKDOSE , VOLLST . 

X6 0.0382.0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

X7 0.0382.3633.2 BUCHSENLEISTE 222-10 TGL 29331/04-6 

X8 0,0382,0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

XIO 0.0382.0464,7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

X12 

BIS X16 0,0382.0464.7 BUCHSENLEISTE 223-29 TGL 29331/03-6 

X17 0,0380.8353,2 LOETOESE 2A6C TGL 0-41496 

X18 0.0380.8353.2 LOETOESE 2A6C TGL 0-41496 

X19 0,0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 

X20 1.40.517345.7 MASSEKAMM . PROF . 

X21 0.0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 

X22 0.0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 

X23 0.0380.4852.1 LOETOESE 1A6C TGL 0-41496 



A1 VORWAHLSCHALTER 1.40.517228.8 

51 0.0382.4664.8 SCHALTERTEIL TS 211 02 51/01 

52 

UNO S3 0.0381.9324.0 SCHALTERTEIL TS'211 02 01 



A4 KIPPSTUFE 1. 40.517281 . 7 



A1 




0.0382.4866.6 


A2 






UND 


A3 


0.0382 ,4865.8 


A4 




0,0302 .4864 .1 


A5 






BIS 


A7 


0.0362 .4865.8 


Cl 




0.0381.3467.3 


C2 




0.0382.0994.0 


C3 




0.0380 .9648.1 


C4 




0,0382.1117.2 


C5 




0.0382 .0612 .6 


C6 




0.0382.2533.8 


C7 




0.0380.8357.3 


C9 




0.0381,9048 ,8 


CIO 






UND 


Cll 


0.0382 .2163,1 


C12 




0.0382 .2584,4 


C13 




0.0382 ,5629.7 


C14 




0.0382 .1136.5 


C15 




0.0382 .1117.2 


C16 




0 .0382 .0681 .7 


C17 




0.0381 ,3467.3 


C18 




0.0382.1910.6 


C19 




0,0382 .1393,7 


C20 




0.0380.3322 .6 


C21 




0.0382.1910 .6 


R1 




0.0382 .5526.3 


R2 




0.0381.7644.0 


R3 




0.0381.6934 .5 


R4 




0 .0381 .6170 .7 


R5 




0.0381 .6169.2 


R6 






UND 


R7 


0.0381 ,8550 ,5 


R8 




0.0381 .6937.8 


R9 




0.0380 .8312 .2 


RIO 




0.0381.5161.7 


Rll 




0 .0381 .8524 .0 


R12 




0 .0381.3838 .8 


R13 




0,0382 .5526.3 


R14 




0.0380.3164.2 


R15 




0 .0381 .5333 .8 


R16 




0.0381.3838.8 


R17 




0.0381.3449.7 


R18 




0.0381.7554 .4 


R19 




0.0381,5514.7 


R20 




0.0380.3164 .2 


R21 




0.0381.3838.8 


R22 




0.0381.5161.7 


R23 




0.0382 ,4976.3 



SCHALTKREIS B 360 DC TGL 42070 

SCHALTKREIS B 315 DD TGL 42070 
SCHALTKREIS D 380 DC TGL 42070 

SCHALTKREIS B 315 DD TGL 42070 
KONDENSATOR SDVO-Z-10/50-400 TGL 24099 
KONDENSATOR EOVU-Z-47/50-63 TGL 35781 
KT-KONDENSATOR 0,022/10/160 TGL 38159 
KONDENSATOR EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 
KONDENSATOR SDVO-N 750-68/10-400 TGL 24099 
MKT-KONDENSATOR 0,47/20/630 TGL 43199 
KT-KONDENSATOR 0,01/10/160 TGL 38159 
EL YT-KONDENSATOR 1/80 TGL 7198 

KONDENSATOR EDVU-N750-330/ 10-63 TGL 35780 
KONDENSATOR ED VU-P 100-4 , 7/0 , 5-63 TGL 35780 
EL YT-KONDENSATOR 47/63 A TGL 38928 
KONDENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 
KONDENSATOR EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 
EL YT-KONDENSATOR 47/6,':3 TGL 7198 
KONDENSATOR SDVO-Z-lO/50-400 TGL 24099 
KONDENSATOR ED VU-N 1500-470/ 10-63 TGL 35780 
KONDENSATOR ED VU-NPO- 10/0 . 5-63 TGL 35780 
EL YT-KONDENSATOR 10/10 TGL 7198 
KONDENSATOR EDVU-N 1500-470/ 10-63 TGL 35780 
SWF 14 KOHM Z% 23.207 TK200 TGL 36521 
SWF 6,19 KOHM 23.207 TK200 TGL 36521 
SWF 1,78 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 1,62 KOHM Z% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 1,96 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SV/F 1,21 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 8,25 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 8,25 KOHM 2% 23.412 TK200 TGL 36521 

SWF 200 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 2,05 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 10 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 14 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWV 2,2 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

SWF 6,2 KOHM 5JS 25.207.1 TGL 8728 

SWF 10 KOHM 25.207.1 TGL 8728 

SWF 8,2 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 1,47 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 2.4 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWV 2,2 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

SWF 10 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 200 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 226 KOHM 1% 23.207 TK200 TGL 36521 



32 



Kurzbe- Gegenstands- Bezeichnung 
zeichn. nummer 



R24 

UNO R25 0.0381.6156.3 SWF 27,4 KOHH 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R26 

UNO R27 0.0382.5705.8 SWF 14 KOHM 2 % 23.617 TK200 TGL 36521 

R28 

UNO R29 0.0381.0906.1 SWF 10 OHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R30 0.0380.3162.6 SWV 1 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

R31 0.0381.3323.8 SWF 1 KOHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R32 

UNO R33 0.0380.0601.4 SWF 9,09 KOHM 2 % 23.617 TK200 TGL 36521 

R34 0.0381.0406.5 SWV 220 OHM 585.1210.2 TGL 11886 

R35 

UNO R36 0.0381.3323.8 SWF 1 KOHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R37 

UNO 38 0.0381.3555.3 SWF 3.9 KOHM 5?J 25.207.1 TGL 8728 

R39 0.0380.3162.6 SWV 1 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

R40 0.0380.3162.6 SWV 1 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

R41 0.0381.3321.3 SWF 100 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R42 

UNO R43 0.0381.4779.0 SWF 1,47 KOHH 1% 23.207 TKIOO TGL 36521 

R44 0.0380.3160.1 SWV 470 OHM 585.1210.2 TGL 11886 

R45 0.0382.0040.1 SWF 82,5 KOHM 1% 23.207 TKIOO TGL 36521 

R46 0.0380.0495.3 SWF 1 MOHM 5% 25.412.1 TGL 8728 

R47 0.0381.6162.7 SWF 10 KOHH 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R48 0.0381.6166.8 SWF 3,65 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

R49 0.0381.3324.6 SWF 2,2 KOHM 5^ 25.207,1 TGL 8728 

R50 0.0381.5443.5 SWF 1,3 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R51 0.0380.3160.1 SWV 470 OHM 585.1210.2 TGL 11886 

R52 0.0381.7552.8 SWF 750 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R53 0.0381.5162.5 SWF 620 OHM 5X 25.207.1 TGL 8728 

R54 0.0381.6166.8 SWF 3,65 KOHH 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R55 0.0381.5676.7 SWF 3,83 KOHM 2 % 23,207 TK200 TGL 36521 

R56 0.0381.0905.3 SWF 82 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R57 0.0381.3321.3 SWF 100 OHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R58 0.0381.6937.8 SWF 8,25 KOHM 2g 23.207 TK200 TGL 36521 

R59 0.0381.8551.3 SWF 2,15 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R60 0.0381.6155.5 SWF 30,1 KOHH 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R61 0.0381.9762 .1 SWF 422 OHM 25J 23.207 TK200 TGL 36521 

R62 0.0381.7639.3 SWF 866 OHM 2% 23,207 TK200 TGL 36521 

R63 0.0381.6171.5 SWF 1 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

R64 0.0381.7551.1 SWF 681 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

R65 0.0381.5333.8 SWF 6,2 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R66 0.0381.5608.4 SWF 750 OHM 5% 25.207,1 TGL 8728 

R67 0.0381.8550.5 SWF 1,21 KOHM 2‘/J 23.207 TK200 TGL 36521 

R68 0.0381.6161.0 SWF 12,1 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R69 0.0382.0232.3 SWV 220 OHM 205J 583.1012 TGL 34064 

R70 0.0381.8549.0 SWF 1,1 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R71 

UNO R72 0.0301.7639.3 SWF 866 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R73 0,0381.8551.3 SWF 2,15 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

R74 

UNO R75 0.0382.0474.3 SWF 27 OHM 5% 25.207.1 TGL 3728 

R76 0.0381.6171.5 SWF 1 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R77 0.0381.9762.1 SWF 422 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

R78 0.0381.7639.3 SWF 866 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R79 0.0381.3321.3 SWF 100 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R80 0.0381.7551.1 SWF 681 OHM 2 % 23,207 TK200 TGL 36521 

R81 0,0381.6155.5 SWF 30.1 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R82 0.0381.5333.8 SWF 6.2 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R83 0,0381.5608.4 SWF 750 OHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R84 0.0381.3838.8 SWF 10 KOHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

VI 

UNO V2 0.0381.0705.1 SCHALTDIODE SAY 17 L2/4 TGL 25184 
V3 0.0381.3084.6 Z-DIOOE SZX 21/10 TGL 27338 L2/4 

V4 

UNO V5 0.0381.0705.1 SCHALTDIODE SAY 17 L2/4 TGL 25184 
V6 0.0381.8569.1 TRANSISTOR SC 236 D TGL 27147 

V7 

UNO V8 0.0380.7293.1 SCHALTDIODE SAY 32 L2/4 TGL 200-8466 
V9 0.0381.7665.8 GLEICHRICHTERDIODE SY 360/10 TGL 35799 

VIO 

UND Vll 0.0382.2597.3 TRANSISTOR SC 308 D TGL 37871 
V12 

UND V13 0.0380.7293.1 SCHALTDIODE SAY 32 L2/4 TGL 200-8466 

V14 

UND V15 0.0381.8569.1 TRANSISTOR SC 236 D TGL 27147 

V16 

UND V17 0.0380.4529.5 TRANSISTOR SS 218 C TGL 26818 
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Kurzbe- Gegenstands- Bezeichnung 
zeichn. nummer 



V18 0.0381.8569.1 TRANSISTOR SC 236 D TGL 27147 

XI 0.0381.8369.8 STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 

X2 0.0382.1431.0 STECKERLEISTE 102-10 TGL 29331/04-7 

X3 

UNO X4 0.0380.7421.8 LOETOESE lGl/10 TGL 0-41496 



A5 MESZBEREICH 0 1.40.517278.6 

A1 

UNO A2 0.0382.2600.0 SCHALTKREIS V 4029 D TGL 42629 

A3 0.0382.2894.3 SCHALTKREIS V 4013 0 TGL 38996 

A4 

UNO A5 0.0382.2566.8 SCHALTKREIS V 4011 0 TGL 38605 

A6 0.0382.2227.1 SCHALTKREIS V 4001 D TGL 38605 

A7 0.0382.3303.2 SCHALTKREIS V 40098 0 TGL 42659 

A8 0.0382.2226.3 SCHALTKREIS V 4023 0 TGL 38605 

C2 0.0382.1855.6 KONDENSATOR EOVU-NPO-15/10-63 TGL 35780 

C3 0.0382.1390.4 KONDENSATOR E0VU-N150-68/10-63 TGL 35780 

C4 0.0381.5454.8 KONDENSATOR SDVO-N 750-82/10-400 TGL 24099 

C6 

UNO C7 0.0382.2236.8 KONDENSATOR EDVU-N150-150/10-63 TGL 35730 
C8 

UND C9 0.0381.2405.2 KT-KONDENSATOR 470/10/630 TGL 38159 
CIO 

UND Cll 0.0381.4898.4 KT-KONDENSATOR 1000/5/160 TGL 55163 
C12 

UND C13 0.0382.4895.5 KT-KONDENSATOR 2200/5/160 TGL 55163 

C14 0.0382.7123.0 KS-KONDENSATOR A 107/2/63 TGL 33965 

CIS 0.0382.4906.4 KS-KONDENSATOR A 505/0,5/63 TGL 33965 

C16 0.0382.4907.2 KS-KONDENSATOR A 1010/0,5/63 TGL 33965 

C17 0.0382,4908.0 KS-KONDENSATOR A 2520/0,5/63 TGL 33965 

C18 0.0382,0192.5 KS-KONDENSATOR A 5050/0,5/63 TGL 33965 

C19 0.0382.4987.6 KS-KONDENSATOR A 10100/0,5/25 TGL 33965 

C20 

UND C21 0.0382.1985.4 EL YT-KONDENSATOR 47/25 TGL 38908 

C22 0.0381.8324,7 MKT-KONDENS ATOR 1/20/100 TGL 43199 

R1 0.0382.0235.6 SWV 10 KOHM 20% 583.1012 TGL 34064 

R2 0.0382.4975.5 SWF 56,2 KOHM 1% 23,207 TKIOO TGL 36521 

R3 0.0381.6173.1 SWF 619 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R4 

UND R5 0.0381.3840.2 SWF 22 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 
R6 

BIS Rll 0.0380.3157.0 SWV 100 OHM 585.1210,2 TGL 11886 
R12 

BIS R20 0.0381,3835.5 SWF 4,7 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SI 

BIS SIO 0.0382.0200,1 SCHALTKAMMER TGL 32422 -2 
XI 0.0381.8369.8 STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 

X2 0.0382.1431.0 STECKERLEISTE 102-10 TGL 29331/04-7 



A5 MESZBEREICH 1 1.40.517293.8 

A1 0.0382.2600.0 SCHALTKREIS V 4029 D TGL 42629 

Cl 0.0382.4985.1 KS-KONDENSATOR A 3050/0,5/63 TGL 33965 

C2 0.0382.4986.8 KS-KONDENSATOR A 6120/0,5/63 TGL 33965 

C3 0.0382.4988.4 KS-KONDENSATOR A 15200/0,5/25 TGL 33965 

C4 

BIS C6 0.0302.4989.2 KS-KONDENSATOR A 30500/0,5/25 TGL 33965 
C7 

BIS C9 0.0382.0194.1 KS-KONDENSATOR A 50500/0,5/25 TGL 33965 
CIO 

UND Cll 0.0381.6479.1 KT-KONDENSATOR 680/10/630 TGL 38159 
C12 

UND C13 0.0381.4898.4 KT-KONDENSATOR 1000/5/160 TGL 55163 

C14 

UND C15 0.0382.4903.1 KT-KONDENSATOR 3300/5/160 TGL 38159 

C16 

UND C17 0.0382.4904.8 KT-KONDENSATOR 6800/5/160 TGL 38159 

C18 

UND C19 0.0381.3405.4 KT-KONDENSATOR 0,01/5/160 TGL 38159 

C20 

UND C21 0.0381.6109.8 KT-KONDENSATOR 0,033/5/160 TGL 38159 

C22 0.0382.1514.3 EL YT-KONDENSATOR 10/80 TGL 38906 

C23 

UND C24 0.0382.1985.4 EL YT-KONDENSATOR 47/25 TGL 38908 

R1 0.0382.0235.6 SWV 10 KOHM 20% 583.1012 TGL 34064 





R2 0.0381.5447.6 SWF 61,9 KOHM 1% 23.207 TKIOO TGL 36521 

R3 0.0381.6173.1 SWF 619 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R4 

BIS R9 0.0380.3157.0 SWV 100 OHM 585.1210.2 TGL 11886 
RIO 

UNO Rll 0.0381.4043.8 SWF 56 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 
SI 

BIS SIO 0.0382.0200.1 SCHALTKAMMER TGL 32422 -2 
XI 0.0381.8369.8 STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 



A5 MESZBEREICH 2 1.40.5172 96.2 

A1 

BIS A3 0.0382.2600.0 SCHALTKREIS V 4029 D TGL 42629 

A4 0.0382.2227.1 SCHALTKREIS V 4001 D TGL 38605 

A5 0.0382.2566.8 SCHALTKREIS V 4011 0 TGL 38605 

Cl 0.0382.4907.2 KS-KONDENSATOR A 1010/0,5/63 TGL 33965 

C2 0.0382,4987,6 KS-KONDENSATOR A 10100/0,5/25 TGL 33965 

C3 0.0382.0194.1 KS-KONDENSATOR A 50500/0,5/25 TGL 33965 

C4 0.0382.4988.4 KS-KONDENSATOR A 15200/0,5/25 TGL 33965 

C5 0.0382.4987,6 KS-KONDENSATOR A 10100/0,5/25 TGL 33965 

C6 

BIS C8 0,0382.0194.1 KS-KONDENSATOR A 50500/0,5/25 TGL 33965 

C9 

UNO CIO 0.0382.2000.3 KT-KONDENS ATOR 0,15/5/160 TGL 55163 

Cll 0.0381.5040.7 KT-KONDENS ATOR 0,47/5/160 TGL 55163 

C12 0,0381,3408.7 KT-KONDENSATOR 0,1/5/160 TGL 38159 

C13 0,0381,6109.8 KT-KONDENSATOR 0,033/5/160 TGL 38159 

C14 

UNO C15 0.0382.2236.0 KONDENSATOR EDVU-N 1 50-150/ 10-63 TGL 35780 

C16 

UND C17 0.0382.4895.5 KT-KONDENSATOR 2200/5/160 TGL 55165 

C18 

UND C19 0.0381.3405.4 KT-KONDENSATOR 0,01/5/160 TGL 38159 

C20 

UND C21 0.0381,3406.2 KT-KONDENSATOR 0,022/5/160 TGL 38159 

C22 

UND C23 0.0381.3407.0 KT-KONDENSATOR 0,047/5/160 TGL 38159 

C24 

UND C25 0.0381.3408.7 KT-KONDENSATOR 0,1/5/160 TGL 38159 

C26 

UND C27 0.0382.1985.4 EL YT-KONDENS ATOR 47/25 TGL 38908 

C28 0.0382.1690.7 KONDENSATOR EDVU-N 1 50-33/ 10-63 TGL 35780 

R1 0.0382.0235.6 SWV 10 KOHM 20 % 583.1012 TGL 34064 

R2 0.0382.4975.5 SWF 56,2 KOHM 1% 23,207 TKIOO TGL 36521 

R3 0.0381,3551.3 SWF 2,15 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R4 

UND R5 0.0381.7639.3 SWF 866 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 
R6 

UND R7 0.0382,2862.1 SWF 4,64 KOHM 2 % 25.207 TGL 8728 
R8 

UNO R9 0.0381.8568.3 SHF 5,11 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 
RIO 

BIS R15 0.0380.3157.0 SWV 100 OHM 535.1210.2 TGL 11886 

R16 

BIS R20 0.0381.4043.8 SWF 56 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SI 

BIS SIO 0.0382.0200.1 SCHALTKAMMER TGL 32422 -2 
VI 

UND V2 0.0380.7293.1 SCHALTDIODE SAY 32 L2/4 TGL 200-3466 
XI 0.0381.8369,8 STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 



A6 ZEITMESSUNG 1.40.517275.3 

A1 0.0382.5648.1 SCHALTKREIS E 204 D TGL 29263 

A2 

UND A3 0.0381.8949.4 SCHALTKREIS E 192 D TGL 29267 

A4 0.0381.5410.5 SCHALTKREIS E 100 D TGL 26152 

A5 0,0382.0968.4 SCHALTKREIS E 174 D TGL 29266 

A6 0,0382.3303.2 SCHALTKREIS V 40098 D TGL 42659 

A7 

UND AS 0.0382.2894.3 SCHALTKREIS V 4013 D TGL 38996 
A9 

UND AlO 0.0382.2227.1 SCHALTKREIS V 4001 D TGL 38605 

All 0.0382.2566.8 SCHALTKREIS V 4011 D TGL 38605 

A12 0.0382.2892.7 SCHALTKREIS V 4093 D TGL 38692 
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BIS A16 0.0382.2600.0 SCHAUTKREIS V 4029 D TGL 42629 

A17 

UNO A18 0.0382.2894.3 SCHALTKREIS V 4013 0 TGL 38996 

A19 0.0382.2227.1 SCHALTKREIS V 4001 D TGL 38605 

A20 

BIS A23 0.0382.2891.0 SCHALTKREIS V 40511 D TGL 38693 

Cl 0.0382.1394.5 KOMDENSATOR EDVU-NPO-22/10-63 TGL 35780 

C2 0.0362.1391.2 KONOENSATOR ED VU-N 150- 100/10-63 TGL 35780 

C3 0.0382.1690.7 KONOENSATOR EDVU-N 1 50-33/10-63 TGL 35780 

C4 

UND C5 0.0382.1136.5 KONOENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 

C6 0.0382.1136.5 KONOENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 

C7 0.0381.8320.6 MKT-KONDENS ATOR 0.22/20/100 TGL 43199 

C8 0.0382.2214.2 EL YT-KONDENSATOR 220/16 TGL 38908 

C9 

BIS C14 0.0382.1136.5 KONOENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 

C15 0.0381.6977.1 KONOENSATOR SDVO-N 750-12/10-400 TGL 24099 

R1 0.0381.3807.4 SWF 12 KOHM 5“/ 25.207.1 TGL 8728 

R2 0.0381.3835.5 SWF 4,7 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R3 0.0381.3838.8 SWF 10 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R4 0.0381.3831.4 SWF 510 OHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R5 0.0381.5162.5 SWF 620 OHM 25.207.1 TGL 8728 

R6 0.0381.3832.2 SWF 680 OHM 5'i 25.207.1 TGL 8728 

R7 0.0381.3555.3 SWF 3,9 KOHM 5K 25,207.1 TGL 8728 

R8 

UND R9 0.0381.3838.8 SWF 10 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 
RIO 

UND Rll 0.0381.3795.7 SWF 1,8 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R12 0.0381.3835.5 SWF 4,7 KOHM 5% 25,207.1 TGL 8728 

R13 0.0381.3838.8 SWF 10 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R14 

UND R15 0.0381.4043.8 SWF 56 KOHM 5 % 25.207,1 TGL 8728 

R16 0.0381.3835.5 SWF 4,7 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R17 0.0382.3086.6 SWF 1,5 MOHM 5$b 25.207.1 TGL 8728 

R18 0.0381.3838,8 SWF 10 KOHM 5?5 25.207.1 TGL 8728 

R19 0.0381,3835.5 SWF 4,7 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R20 0.0382.3107.1 SWF 2,2 MOHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R21 0.0381.3835.5 SWF 4,7 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R22 0.0381.3840.2 SWF 22 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R23 

BIS R24 0,0381.3835.5 SWF 4,7 KOHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R25 0.0381.4043,8 SWF 56 KOHM 5X 25.207.1 TGL 8728 

R26 

BIS R56 0.0381.3927.6 SWF 330 OHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R57 0.0331.3321.3 SWF 100 OHM 5'/ 25.207.1 TGL 8728 

R58 0.0381.5161.7 SWF 200 OHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 

R59 

BIS R66 0.0381.5162.5 SWF 620 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 
VI 0.0382.4920.8 SCHWINGOUARZ 051/E2 110 10000 KHZ TGL 33584 

V2 0.0380.4529.5 TRANSISTOR SS 218 C TGL 26818 

V3 0.0381.9322.4 TRANSISTOR KT 326 BM 

V4 

UND V5 0.0380.7293,1 SCHALTDIODE SAY 32 L2/4 TGL 200-8466 
XI 0.0381.8369,8 STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 

X2 0.0382.0900.8 STECKERLEISTE 302-39 TGL 29331/04-7 



AT VERSTAERKER 1.40.517287.4 

Cl 0.0380.3322.6 EL YT-KONDENSATOR 10/10 TGL 7198 

C2 0.0382.4964.2 EL YT-KONDENSATOR 22/25 A TGL 38928 

C3 0.0382.4117,8 EL YT-KONDENSATOR 2,2/80 TGL 38908 

C4 0,0381.3467.3 KONOENSATOR SDVO-Z-10/50-400 TGL 24099 

C5 

UND C6 0.0382.4910.3 EL YT-KONDENSATOR 47/80 TGL 38908 

C7 0.0382.4911.1 EL YT-KONDENSATOR 100/80 TGL 38908 

C8 

UND C9 0.0382.1136.5 KONOENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 

CIO 

UND Cll 0.0381.8327.1 MKT-KONDENS ATOR 3,3/20/100 TGL 43199 
C12 

UND C13 0.0381.6978.8 KT-KONDENS ATOR 0,068/5/160 TGL 38159 

C14 0.0382.1398.6 KONOENSATOR EDVU- V-4 , 7/ 10-63 TGL 35781 

R1 0.0381,3841.0 SWF 27 KOHM 25.207.1 TGL 8728 

R2 0.0381.3838.8 SWF 10 KOHM 5% 25,207.1 TGL 8728 

R3 0.0380.3169.1 SWV 10 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

R4 0.0381.3449.7 SWF 8,2 KOHM 5 % 25.207.1 TGL 8728 
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Kurzbs- Gsgenstands- Bezeichnung 
zeichn. nunmer 



R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

RIO 

Rll 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

R17 

R18 

R19 

R20 

R21 

R22 

UNO R23 
R24 

UNO R25 
R26 
R27 
R28 

UNO R29 
R30 

UNO R31 
R32 

UNO R33 

R34 

R35 

UNO R36 
R37 

UNO R38 
R39 

UNO R40 
R41 

UNO R42 

R43 

R44 

UNO R45 
R46 

UNO R47 
R48 

UNO R49 

R50 

R51 

UNO R52 

R53 

R54 

UNO R55 
R56 

UNO R57 

VI 

UNO V2 
V3 

UNO V4 
V5 

UNO V6 

V7 

V8 

UNO V9 
VIO 

VII 
V12 

UNO V13 
V14 

BIS V19 
V20 

BIS V25 

W1 

XI 

UNO X2 



0.0381.6020.8 
0.0381 .7551.1 
0.0381.0905.3 
0.0381.6020.8 
0.0381 .6171.5 
0.0382.5576.1 
0.0381.4342.4 
0.0382.4882.6 
0.0381.6020.8 
0.0381.0905.3 
0.0382.4878.7 
0.0381.8757.2 
0.0381.8724.2 
0.0381.6145.0 
0.0380.0379.2 
0.0381 .6415.6 
0.0381 .4083.1 

0.0382.1367.2 

0.0381.7695.5 

0.0381.8250.2 

0.0380.3176.3 

0.0381.7691.4 

0.0381.3327.0 

0.0381.6171.5 
0 .0381 .6166.8 

0.0381.6160.2 

0.0381.6171.5 

0.0382.5054.8 

0.0382 .4893.0 
0 .0381 .7554 .4 

0.0381.6161.0 

0 .0381.3321.3 

0.0382 .1344.7 
0.0382 .0474.3 

0.0381.3321.3 
0,0382 .4887.5 

0.0380.9824.1 

0.0382 .4888.3 

0.0381 .0705.1 

0.0381 .9322.4 

0.0381.0705.1 

0.0380.5011.4 

0.0382 .6672.3 
0 .0381 .0705.1 
0.0382 .4063.4 

0.0381.0705.1 

0.0381 .6963.4 

0.0380.5013 .0 
1.40.517330.3 

0.0381 .8369,8 



SWF 20 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 681 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 82 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 20 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 1 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 24 OHM 5X 25.207.1 TGL 8728 

SWF 390 OHM 5X 25.207.1 TGL 8728 

SWF 953 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 20 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 82 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 154 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 22.6 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 33,2 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 68,1 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 2 KOHM 5% 25.412.1 TGL 8728 

SWF 120 KOHM 5S 25.207.1 TGL 8728 

SWF 560 OHM 5g 25.207.1 TGL 8728 

SWF 4,7 OHM 5% 25,207.1 TGL 8728 

SWF 100 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 1 OHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 
SWV 100 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

SWF 51,1 OHM 25S 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 100 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 1 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 
SWF 3,65 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 14,7 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 1 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 226 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 402 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 1,47 KOHM 2Ya 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 12,1 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

SWF 100 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 2,37 KOHM 2% 23.617 TK200 TGL 36521 
SWF 27 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

SWF 100 OHM 5% 25.207,1 TGL 8728 

SWF 2,37 KOHM 2% 23.412 TK200 TGL 36521 

SWF 1 KOHM 2% 23.617 TK200 TGL 36521 

SWF 7,5 KOHM 2% 25.617 TK200 TGL 36521 

SCHALTDIODE SAY 17 L2/4 TGL 25184 

TRANSISTOR KT 326 BH 

SCHALTDIODE SAY 17 L2/4 TGL 25184 
TRANSISTOR SF 136 C TGL 200-8140 

TRANSISTOR SF 828 C TGL 43386 
SCHALTDIODE SAY 17 L2/4 TGL 25184 
TRANSISTOR SD 339 B TGL 39123 

SCHALTDIODE SAY 17 L2/4 TGL 25184 

TRANSISTOR SF 240 TGL 24341 

TRANSISTOR SF 137 C TGL 200-8140 
LEITUNG 

STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 
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Kurzbe- Gegenstands- Bezeichnung 
zeichn. nunmer 



SCHALTER .VOLLST .. 1.40.517263.2 



R1 0.0380.0352.6 SWF 430 OHH 5% 25.412.1 TGL 8728 

R2 0.0381.4295.4 OWF 270 OHH 5% 22.616 TGL 200-8041 

R3 0.0381.4437.8 OWF 68 OHM 5g 22.616 TGL 200-8041 

R4 0.0381.4811.5 OWF 47 OHM 5% 22.616 TGL 200-8041 

R5 0.0381.4809.2 OWF 33 OHH 5% 22.616 TGL 200-8041 

R6 0.0381.4808.4 OWF 20 OHH 52 22.616 TGL 200-8041 

R7 0.0381.4092.8 DWF 10 OHH 5% 22.616 TGL 200-8041 

SI 0.0381.4399.6 OS 8A2/12A2/26A2/1-6/12/A6X20 MK FPl TGL 38670 



A9 STABILISIERUNG 1.40.517290.5 

A1 0.0382.4865.8 SCHALTKREIS 8 315 DO TGL 42070 

A2 0.0382.4866.6 SCHALTKREIS 8 360 DC TGL 42070 

Cl 

UNO C2 0.0382.1985.4 EL YT-KONOENS ATOR 47/25 TGL 38908 
C3 

BIS C5 0.0382.5184.6 EL YT-KONDENSATOR 100/25 TGL 38908 

C6 0.0382.1117.2 KONDENSATOR EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 

C7 0.0382.1136.5 KONDENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 

C8 0.0382.2238.4 EL YT-KONDENSATOR 1000/25 TGL 38908 

C9 0.0381.8644.2 EL YT-KONDENSATOR 100/16 TGL 38908 

CIO 

UNO Cll 0.0381.8322.2 MKT -KONDENSATOR 0,47/20/100 TGL 43199 

C12 0.0382.2545.0 EL YT-KONDENSATOR 5/350 TGL 7199 

C13 

BIS C15 0.0380.3393.3 EL YT-KONDENSATOR 2/350 TGL 7199 -IS 

C16 0.0382.1117.2 KONDENSATOR EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 

C17 0.0382.5184.6 EL YT-KONDENSATOR 100/25 TGL 38908 

C18 0.0382.5174.1 EL YT-KONOENS ATOR 470/25 TGL 38908 

C19 0.0382.1136.5 KONDENSATOR EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 

K1 0.0382.2716.3 RELAIS GBR 15.1-12.12 TGL 38031 

R1 0.0382.2997.7 SWF 12 OHH 5 % 25.412.1 TGL 8728 

R2 0.0381.6964.2 SWF 4,7 OHM 5% 25.412.1 TGL 8728 

R3 0.0381.8548.2 SWF 511 OHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R4 0.0381.6939.4 SWF 16,2 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R5 0.0381.3930.7 SWF 2.7 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R6 0.0381.4342.4 SWF 390 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R7 0.0382.4913.6 SWV 470 OHM 20 % 583.1012 TGL 34064 

R8 0.0381.6171,5 SWF 1 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R9 0.0381.3321.3 SWF 100 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

RIO 0.0381.3323.8 SWF 1 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

Rll 0.0381.7743.3 SWF 1,1 KOHM 5% 25.412.1 TGL 8728 

R12 0.0381.4042.1 SWF 15 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R13 0.0381,6171,5 SWF 1 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R14 

BIS R17 0.0380.8929,8 SWF 237 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R18 

UNO R19 0.0381.8046.1 SWF 6,81 KOHM 2 % 23.207 TK200 TGL 36521 

R20 

UNO R21 0.0382.5579.4 SWF 2,26 KOHM 2 % 23,207 TK200 TGL 36521 

R22 0.0381.3840.2 SWF 22 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R23 0.0381.3843.5 SWF 470 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R24 0.0381.3841.0 SWF 27 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R25 0,0382.1851.5 SWV 47 KOHM 20% 583.1012 TGL 34064 

R26 0.0381.5101.4 SWF 330 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R27 0,0380.0470.3 SWF 270 KOHM 5% 25.412.1 TGL 8728 

R28 

UND R29 0.0380.7806.1 SWV 220 KOHM 585.1210.2 TGL 11886 

R30 0.0380.0338.2 SWF 150 OHM 5% 25.412.1 TGL 8728 

R31 0.0381.0978.5 SWF 51 OHM 5% 25,207.1 TGL 8728 

R32 0.0381.4511.2 SWF 3,6 KOHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R33 0.0381.3685,1 SWF 220 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R34 0.0381.8523.2 SWF 2,37 KOHM 2% 23.207 TK200 TGL 36521 

R35 0.0381.4084.8 SWF 150 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

VI 0.0382.6671.5 TRANSISTOR SF 816 C TGL 43386 

V2 0.0381.3105.1 Z-DIODE SZX 21/6,2 TGL 27338 L2/4 

V3 

UND V4 0.0382.1959.8 GLEICHRICHTERDIODE SY 360/1 TGL 35799 
V5 

BIS V8 0.0382.4919.3 GLEICHRICHTERDIODE SY 351/05 TGL 38466 
V9 

UNO VIO 0.0380.7293.1 SCHALTDIODE SAY 32 L2/4 TGL 200-8466 

VII 0.0381.3011.4 THYRISTOR ST 103/1 TGL 28220 

V12 0.0382.2597.3 TRANSISTOR SC 308 0 TGL 37871 

V13 0.0381.8569.1 TRANSISTOR SC 236 D TGL 27147 

XI 

UND X2 0.0381.8369.8 STECKERLEISTE 103-29 TGL 29331/03 
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Kurzbe- Gegenstands- Bezeichnung 
zeichn. numroer 



AlO WANDLER 1.40.517284 .1 

Cl 

UNO C2 0.0382.1985.4 EL YT-KONDENSATOR 47/25 TGL 38908 
C3 

UNO C4 0.0382.1520.7 EL YT-KONDENSATOR 2200/10 TGL 38908 
C5 0.0382.4954.6 EL YT-KONDENSATOR 470/16 TGL 38908 

C6 0.0381.8644.2 EL YT-KONDENSATOR 100/16 TGL 38908 

C7 0.0382.1977.4 EL YT-KONDENSATOR 47/63 TGL 38908 

C8 0.0382.2941.3 EL YT-KONDENSATOR 50/160 TGL 7199 

C9 

BIS C13 0.0381.7741.7 KT-KONDENSATOR 0,022/10/630 TGL 38159 

C14 0.0382.2168.0 EL YT-KONDENSATOR 470/6,3 TGL 38908 

C15 0.0382.1117.2 KONDENSATOR ED VU-Z-33/50-63 TGL 35781 

LI 

UND L2 0.0382.1521.5 UKW-DROSSEL A 10/2,5 TGL 34992 
L3 

UND L4 0.0381.3874.0 UKW-DROSSEL B 40/1,25 TGL 34992 
L5 

BIS L7 0.0381.4269.8 UKW-DROSSEL A 10/1,6 TGL 34992 
R1 0.0381.4093,6 DWF 150 OHM 5% 22.616 TGL 200-8041 

R2 

UND R3 0.0381.4084,8 SWF 150 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

R4 0,0381.3555.3 SWF 3,9 KOHM 5% 25.207,1 TGL 8728 

R5 0.0382.5094.1 SWV 100 KOHM 20 % 583.1012 TGL 34064 

R6 

UND R7 0.0382.6523.2 SWF 22 MOHM 5 % 25.412.1 TGL 3728 
R8 

BIS RIO 0.0382.2586.0 SWF 5,6 MOHM 5% 25.412,1 TGL 8728 

Rll 0.0382.0976,4 SWF 6,8 OHM 5 % 25.207,1 TGL 8728 

R12 0.0382.1232.5 SWF 20 OHM 5% 25.207.1 TGL 8728 

T1 1.40.503405.3 TRANSFORMATOR 

VI 

8IS V6 0.0382,5284.7 GLE ICHR ICHTERD lOOE SY 345/1 K TGL 36608 
V7 

BIS VIO 0.0382.2988.0 GLEICHRICHTERDIODE SY 345/2 K TGL 36608 

VII 

UND V12 0.0382.5283.0 GLEICHRICHTERDIODE SY 330/10 TGL 31905 

V13 

SIS V15 0.0302.5282,2 GLEICHRICHTERDIODE SY 330/15 TGL 31905 

V16 

UND V17 0.0300.9698.8 TRANSISTOR KU 606 TGL RGW 627 

V18 

UND V19 0.0381.2753.7 Z-DIODE SZX 21/5,1 TGL 27338 L2/4 

XI 0.0382.0333.2 STECKERLE ISTE 533-29 TGL 29331/03 

X2 

BIS X8 1.38.812322.5 ANSCHLUSZELEMENT ID 1 MKD-S 5066 



All ADERWAHL 1.40.5172 72 .0 

R1 

UND R2 0.0380,0346.2 SWF 300 OHM 5 % 25.412.1 TGL 8728 

SI 0.0382,4692.0 MDS 1/01-06// 1 /lO/ 1/ 10/ 1/10/ 1/ 10 //8/8 TGL 32422 -2 

XI 

BIS X5 0.0380.7421.8 LOETOESE lGl/10 TGL 0-41496 
X6 

BIS Xll 0.0382.2539.5 KONTAKTSTIFT 5001-100 TGL 37203 



VI LED, ROT, 1.40.578497.1 

VI 0.0382.1730.5 LED VOA 13-1 TGL 38468 



X5 FLANSCHSTECKDOSE .VOLLST ., 1.40.517343.2 

X5 0.0382.1024.3 FLANSCHSTECKDOSE NSH 126 



Vormebkabel 2 m 1.40.517200.5 

XI 0.0382.1025,1 Kupplungsstecker NSH 125 

X2 0.0382,4629.5 Kupplungssteckdose NS 124 

Adapterkabel 0,25 m 1.40.517204,6 

XI 0.0382.1025.1 Kupplungsstecker NSH 125 

X2 0.0381.4429.8 Steckdose 21-3 TGL 39917 






auf LotanschlCisse gesehen 



V0RMESZKABEL,2m 

517 2005 



Stromlaufplan 
SneKipusecKaa cxei\/ia 
Wiring Diagram 



A 
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tJbersetzung der deutsclispracliigen Texte in die russische tind 
nepesoa HeMemcHx t6Kctob hb pyccKHft a anrJiHfiCKHft hshkh 
Translation of the Wording in Russian and English 



Leltarplattenansichten und 
Stromlaufpiane 



A4 Kippatufe 517 281.7 

Anschlueae auf Ldtaelte 
gesehen 

Anschlusse von oben gesehen 
Anslcht auf Kontaktteile 
Anzelge Null 
Helltaetimpule 



(Seite 7): 'Oszillogramme 
zum StroiDlaufplan” 

Gemessene Oezlllogramme bel 
folgenden Elnstellerstel- 
lungen : MeBbereicheschalter 
auf 10 km S lOO ps, 
"Zeltbaslsdehnung” am lln- 
ken Anschlag, 

“Verzogerung" auf Null, 
“Horizontalve rachiebung* 
auf Mltte. 

Wind ein anderer MeBberelch 
gewdhlt, slnd die angegebe- 
nen Zelten urn dan Faktor 
des MeBbereichas zu redu- 
zieren Oder zu multlpllzie- 
ren. 



AS MeBbereich 0 516 278.6 

(gleichartige Texte auch 
"MeBbereich 1 und 2") 

Achsmarkierung 

Bereich 

Impulsamplitude 

Kontakt 



Bmm ne^EBTHHic imaT h npzH- 

mTTTTTfljrMtHB MTftKTn. OYMIH 



A4 ■ lPfflT.?pai^.jsaQBatt ^7. 

nosKJimeHiia chotps hb cTopoHy 

npmaflKg 

HomuoHeHiaH, BBS CBepxy 
BBS Ha KOHXaKTH. BJieMeHTU 
HHSBEaiXBH H731H 

l&myjiBC MOityE/iHUBB hpkoctb 



(cTp. 7): "OcHBauiorpaMMa k 
npBHH. BJieKTpBq. cxeiie 

HsMepeHHHe ocqBJmorpauMH npB 
cjieilpxiQix HonoxeHBHX sajtaT- 
'iBEa: nepeKJimaTejiB itBanasoHa 
BSMepeHBE Ha lo k* a loo ps, 

"PaCTJEKBHBe HO OCB BpeMeHB" 

Ha neBOM ynope, 

"SanasHHBaHBe" Ha nyaie, 
TopBsoHTajtBHoe nepenemeHHe" 
Ha cepejtBHe. 

B TCM civnae, ecjiH BHOapaeT- 
ca jQ)yroB jpianasoH BSMepeHHfl, 
TO yKasaHHHe Bpa*eHa cjiefly- 

6T WeHBIIIBTB BXB JMHOSBTB HB 

K03gi$HHeHT jQianaaoHa asMepe- 

HBH. 



Afi TTaanaa. B3M6P. 0 517 278.6 
(BHeHTBHHHe TSKCTH TBKSe 

"JlHanas. H3MepeHHa I h 2") 
MapiCBpoBKa och 
ABanaaoH 

AuHJiBTyiia BMoyjiBca 
K0HT3KT 



englische Sprache 



P.C. Board Illustrations 
and Wiring Diagrams 



A4 Toggla Stage 517 281.7 
View of solder side 



Top view of connections 
View of contact parts 
Zero read-out 
Unblanking pulse 



(Page 7); "Oscillograms 
to Wiring Diagram* 

Oscillograms measured on 
settings as given below: 
Range selector on 10 km 
3 100 p s : 

Time Base Extension set 
fully COW; 

Delay set to Zero; 
Horizontal Displacement 
on mid-position. 

When selecting another 
meaeuring range, reduce or 
multiply the given times 
by the range factor. 



AS Meas. Range 0 517 278.6 

(Like wording for Ranges 
1 and 2) 

Axis marker 

Range 

Pulse amplitude 
Contact 
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nach AnachluB . . . 
von ... bis ... und 

Schalter 

Schal te rdlag ramm 

Schaltermontage 

Schalter ... in Stellung . 

Schleiferstellung 

Vorwahlschalter 

A6 Zeltmessunq 517 275.3 

Fortsetzung slehe Strora- 
laufplan 2 (nachste Selte) 

Fortsetzung von Strom- 
laufplan i 

"Oszillogramine zu den 
Stromlaufplanen 1 und 2 ": 

Torimpulsbildung und Zeit- 
messung wahrend eines MeB- 
vorganges 

Einsteller "Verzogerung" 

MeSvorgang 

MeBzeit 

Vorlauf/Riicklauf 

Start/Stop 

Sagezahnspannung 

Startlmpuls 

Stoplmpuls 

Sendeimpuls 

Torimpuls 

Zahltakt/Zahlimpulse 



K nomcnxneHZK) ... 

OT ... KO ... B 

nepeimmaTa!a> 

ABarpauME nepemotmTami 
MoHTaz nepeEjnmTaiiB 
UepeKjnoB. ... b nanox. ... 
noxozeHBe noxsyHKa 

nepeKjno4aTejn> npeHeapBiejUr- 
HOfi yOTaHOBKB 

A6 HsMepeH. BpeMeHB 517 275.3 

npoAOJizeHBe CM. np uHiiniiMfljTT. - 

BOieKTpB^ecKyD oxeMy 2 

( caiejDcyDmafl oTpaHBTyi) 

npo;ilojiBeHBe npBHiiBiiBajiBHoS 

aneKTpBBGCKofi cxgmh I 

"OcqHJuiorpaMMH wia rcpBrngi- 
naajiBHHX aneKtpBqecKBX cxaa 
I B 2": 

OcSpasoBaHBe cazeKTapyRMiero 
HimyaiBca b BSMepeHBe BpeweHB 
BO BpeMH nporiecca BSMepenaa 

SanaTBHK "SanasffiroaHBe" 
npoBecc BSMepeHHH 
BpoMS BSMepeHBa 
npHM. XOfl/odpaTHH2 xon 
nycx/CTon 

IlBioo<5p£i3Hoe HanpHseHBe 
ItycKOBofi HMnyxBc 
IfeanyjiBc ociaHOBa 
nepeji;aBaeMHfi BMnyjn>c 
CexeKTBpyKsiiHS HMnyjiBC 
CB6THH0 TaKT/cBOTHHe BMIiyjIBCH 



Darstellung eines ZeitmeS- 
zyklus 

(mehrere MeBvorgango) 

□arstellzeit 

Ende ZeitmeBzyklus 

MeSzyklus 

Sagezahn 

warten 

A7 Verstarker 517 287.4 

auf Steckerstif te gesehen 

Impulsgenerator 

MeBbereich 

A8 Schalter, voll- 
standig 517 263.2 



HsocJpaseHBe iiHKJia BSMepeHaa 

BpeMCHB 

(hockojibko npoiieccoB bsmo- 

penaa) 

BpoMs Bsodpaaenaa 
Kohob BBKJia Bswep. speMeHB 
MSMepBTeJIBHHH: ItHKJI 
IIiuioodpasHoe KOJiedaHBe 
o(3oanaTii 

A7 yoHJiBTejii) 517 287.4 

CMOTpa Ha niTH$TH mTHp.pasiieMa 
reaepaTop HMoyjiBcoB 
JlBanasoH BSMepeHaa 

A8 nepeKJiBDHaTeJii., Kcaami. 

517 263.2 [ 



A9 Stabilisierung 517 290.5 A9 CTadBaBSagBH 517 290.5 



To terminal ... 
from ... to ... and 

Switch 

Switch diagram 
Switch assemblage 
Switch ... on setting ... 
Wiper position 
Preselector switch 

A6 Timing 517 275.3 

Continued on wiring dia- 
gram 2 (next page) 

Continuation of wiring 
diagram 1 

"Oscillograms to Wiring 
Diagrams 1 and 2" : 

Gating pulse 'generation and 
timing during a measuring 
ope ration 

DELAY adjuster 
Measuring operation 
Measuring time 
Advance/Flyback 
Start/Stop 
Sawtooth voltage 
Start pulse 
Stop pulse 
Sending pulse 
Gating pulse 

Counting clock/count pulses 

Representation of a timing 
cycle 

(several meas. operations) 

Display time 

End of timing cycle 

Measuring cycle 

Sawtooth 

Wait 

A7 Amplifier 517 287.4 

View of plug pins 
Pulse generator 
Measuring range 

A8 Switch, Complete 
517 263.2 



A9 Stabilizer 517 290.5 






AlO Wandler 517 284.1 

Anschlufibelegung 

untere Platte/obere Platte 

Steckerleiste 

Katode 

All Aderwahl 517 272.0 

Schalte rdiagramm 

Kontaktstellung/Ebene 

Rastkopf 



Fehlerortungsgerat M 4000 
(M 4001, M ^02) 

A1 Vorwahlschalter 517 228.8 

Bei den Geraten M 4001 und 
M 4002 entfallt "A1 Vor- 
wahlschalter" 

A2 LEA = Llchtemitteranzeige 
A5 MeSberelch 0 

Bei den GerSten M 4001 und 
M 4002 Sind fiir die Leiter- 
platte “A5 MeBbereich 0" 
die Leiterplatten "A5 MeB- 
bereich 1" bzw. "A5 MeBbe- 
reich 2" eingesetzt. Die An- 
schliisse 1 bis 10 entfallen. 



Null/1. Stelle 
Vorlauf 

§*E2!SisyiEi2D_?i 

AnschluBschema "Vorwahl- 
schalter" 

AnschluB/Kontakt 
Endstufe Stabilisierung 



Schaltteillis ten 
(Seiten 28 bis 36) 

(Begriffe alphabetisch 
geordnet) 

Ade rwahl 
Anzeige 

Anschlu Be lenient 
Baueinheit mit R2 
Buchsenleiste 



AIO UpeodpaaoB. 517 284.1 

PaciipeiiejieHze 

HHaHHH imaTa/BepxHHa imaTa 

DlTeKepHaji Ysxnojsya. 

KaTOn 

All Bh6op mzi 517 272.0 

JlHarpaMua nepeiuimaTejiH 
KoHTaKT. nonos./rmocKocTii 
$HKC^ymmaH rojioBKa 



Upadop omeneJieHHH Mec- 
Ta^OB;^eTO. M 4000 (M 4001, 

aieKTPi cxaaa I: 

AI nepeiuiEH. npensapHT. 
ycTanoBKE 517 §28.8 

y irpH( 3 opoB M 4001 h M 4002 
OTnanaeT "AI nepeioiKPiaTeJiB 
npeUBapzT&ntHofi ycTanoBiai" 



A2 LEA = KHflHKail.Ha CBeTOHSJI. 
ffiionax 

A5 JtzanasoH zsMepeHza 0 

y npzdopoB M 4001 z M 4002 
BM6CT0 ne^THoS unaTH "A5 
BzanasoH zaMepezza 0" npziae- 
HflK)Tca ne^THHe miaTH "A5 
flzanaaoH zsMepeHZH I" zjiz 
"A5 flzanasoH zsMepezzs 2". 
nojuumaenzH I no 10 oina- 
naaT. 



Hyjn./1-e nojroKeHze 
npHMofl xon 

npzHgzz . 3JieKTPiCxeMa_2i 

CxBMa noflKJoaz. "IlepeKMm- 
TGJEb npejiBapzT. ycTanoBKz" 

nomunoHeHze/KOHTaKT 

KoHeanaa cTyneHB 
CTabzjizsaDjia 



Gneiiz$ZKai];aa aasMeHTOB 
cxeMH (cTp. 28 JO 36) 

(nozaTza pacnoaoseaH b 
afflJSBZTHOM nopaime) 



Bh(3op mji 
ViHjuiwaimi 
Opraz nomunoaezza 

KOZCTpyKT. djIOK C R2 

IzesflOBaa KoaojcKa 



AlO Converter 517 284.1 

Pin assignment 
Bottom plat|e/top plate 
Plug strip 
Cathode 

All Core Selection 517 272.0 

Switch diagram 
Contact position/deck 
Detent 

Fault Locator M 4000 
(M 4001, M 4002) 

!!yi!Z^QQ- 5 i 22 r 2 !I!-^i 

AI Preselector 517 228.8 

"AI Preselector" not 
applicable to Models M 4001 
and M 4002 

A2 LEA s LED display 
A5 Meas. Range 0 

With the Models M 4001 and 
M 4002 the "A5 Meas. Range 
0" PCB is replaced with the 
"A5 Meas. Range 1" or 
"A5 Meas. Range 2" PCB, re- 
spectively. Pins 1 through 
10 are not applicable. 



Zero/lst Digit 
Advance 

^^iEi29_Si§9ri!!!_?i 

Connection Diagram of 
Preselector Switch 

Pin/ Contact 

Stabilizer output stage 



List of Circuit Elements 
(Pages 28 to 36) 

(German terms in alpha- 
betical order) 

Core selection 
Display 

Connecting element 
Integral unit with R2 
Socket strip 




Diode 

Drahtwiderstand , 
verinderbar 

Drehschalter 

Einbaukippschalter 

Einhelt roit S2 

Elyt-Kondensator 

enthalt A2 und A3 

Fehlerortungsgerat 

Flanschsteckdose 

Geratestecker 

Gleichrichterdiode 

G - Schinelzeinsatz 

HF-Spannungs teller 

Kippstufe 

Kondensator 

KS-Kondensator 
( Polys tyrol-Kondensa tor) 

KT-Kondensator 
(Polyester-Kondensator ) 

Lampe 
LED, rot 

(Lichtemit ter diode) 

Lichtemltteranzeige 
Leuchtd ruck taste 
MeBbereich ... 

MKT-Kondensator 
(raetall. Polyesterfolie) 

Oszillografenrohre 

Relais 

Schalter, vollst. 
Schaltdiode 
Schaltkreis 
Schaltkamme r 

Schichtwide rstand , 
veranderbar 

Schwingquarz 

Stabilisierung 

Steckerleiste 

Telefonbuchse 

T ransformator 

T ransistor 

UKW-Drossel 

Vorwahlschalter 

Verstarker 

Wandler 

Zeltmessung 

VORMESZKABEL 



- 43 - 



npOBOJIOHHHa peSZOTOp, 

zsMeHHeMzS 



HoBopoTHug zepeKJiKmTejiB 
BcTpoeH.TpzrrepH.nepeiUDiH. 

BaoK c S 2 

otneKipojiBT. KOimeHoaTop 
ooflepazT A2 H A3 
IIpzd.AJiH ozpeii. MecTa noBpezn. 
^inaHiieBaH mTencejiBHaH poseTza 
DIieKep ycTpoSoTBa 
BlfflpHMKTejIBHTjft AZOA 
0-njiaBKaH scTasKa 
BHCOKOzacT. naraiTejiB Hairpss. 
IpzrrepHHS KaoKaa 
KoHnenoaTop 

KoHHeHoaTop Tzna ks 
( nanzcTzpojioBug KoimeHoaTop) 

KoHneHcaTop Tzna KT 

(nojiH9$BpHii0 KOimeHcaTop) 

JIaMiia 

LED, KpaCHHK 

(cBeTozsjiyqaranHfi nzofl) 

MnnHKanza Ha CBeTOzai. flzoflax 
KnaBHmH. BHKJnoHaT. c noncBeTKofi 
JlaanaBOH zsMepeHZH ... 

KoHfleHcaTop TZMa MKT 

(MBTaJUI. HOJIH3$HpHaH $ojiKra) 

TpydKa ocipuuioipa^a 
Pane 

IlepeiuiKrqaTejiB, komidi. 

JtZOflHHH KJHH 

IlepeKJiEjHaTeJiBHaH cxewa 
KaMepa nepeioiKjqaTejiH 
UneHOTiHHH peszcTop, 

ZSMeHHeMUt 

KBapiieBHH pesoHaiop 

CTadzjfflsanaa 

inTeKepHaa KOjioflKa 

Tejie$OHHoe rnesflo 

1paHcfop«aTop 

TpaHBHCTOp 

yKB-fflpoccejEb 

nepemiEH. npesBapzT. yoTan. 
yciMZTejiB 
IIpeo(3pa30BaT6tti 
MBMepeHze BpeMenz 

hbmephtejibhhK kaeejib 



Diode 

Wire-wound resistor, 
variable 

Rotary switch 
Built-in toggle switch 
Integral unit with S2 
Electrolytic capacitor 
Comprises A2 and A3 
Fault locator 
Flanged plug socket 
Appliance plug 
Rectifier diode 
G-fuse link 
RF voltage divider 
Toggle stage 
Capacitor 

Polystyrene capacitor 
Polyester capacitor 
Lamp 

LED, red 
LED display 

Illuminated pushbutton 
Measuring range ... 

Metallized polyester foil 
capacitor 

CRT 

Relay 

Switch, complete 
Switching diode 
Switching circuit, IC 
Switch chamber 

Film resistor, 
variable 

Quartz oscillator 
Stabilizer 
Plug strip 
Telephone jack 
Transformer 
T ransistor 
VHF choke 

Preselector switch 

Amplifier 

Converter 

Time measurement; timing 
MEASURING CABLE 




